
PF 3.5
endosseo B 3.5

PF 4.0
endosseo B 4.0

PF 4.5
endosseo B 4.2

PF 5.0
endosseo B 5.0

Velocità di rotazione 
Giri/min

2.0 Fresa pilota          2.0 Fresa pilota 2.0 Fresa pilota 2.0 Fresa pilota 800

2.8 VECTOdrillTM 2.8 VECTOdrillTM 2.8 VECTOdrillTM 600

3.5 VECTOdrillTM 500

400

250-300Fresa per profilo NEVO/ELEMENT Fresa per profilo NEVO/ELEMENT Fresa per profilo NEVO/ELEMENT Fresa per profilo NEVO/ELEMENT

2.8 VECTOdrillTM

3.5 VECTOdrillTM 3.5 VECTOdrillTM

4.3 VECTOdrillTM

Panoramica del Protocollo Chirurgico per NEVO
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NEVO RC, PF 4.0, L 11.0 mm, sopracrestale

NEVO RC, PF 4.0, L 11.0 mm, sopracrestale

NEVO MC, PF 4.0, L 11.0 mm, epicrestale

NEVO MC, PF 4.0, L 11.0 mm, epicrestale

NEVO RC, PF 4.0, L 11.0 mm, sottocrestale

NEVO RC, PF 4.0, L 11.0 mm, sottocrestale

NEVO LC, PF 4.0, L 11.0 mm, sopracrestale

NEVO LC, PF 4.0, L 11.0 mm, sopracrestale

Protocollo chirurgico per osso morbido e medio

Protocollo chirurgico per osso duro

Per la guida video, 
scansiona il QR code

https://www.youtube.com/watch?v=DpXH2bLVVmE

